Protocole

Echange gazeux indicateurs de la respiration
.
Déposer  10 ml de suspension de  levures  dans la cuve du bioréacteur 
Fermer le réacteur 

Mettre en place les sondes à CO2,  avec précaution 

Mettre en place les sondes  à O2  avec précaution 

Mettre en route l’agitateur.
Suivre les instructions du logiciel, entrer la durée de l’expérience t = 7 mn
A t= 2mn injecter 0,2 ml de solution de glucose

Imprimer la courbe après l’avoir légendé.









